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iDRAR KONTROL BANDI

MODEL : STANDART
REF. NO : UCB 6001
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Bandi, silikonlu Kismi Oval ucunu penise sarin Diiz ucunu oval ucun
sertlesmemis haldeki uzerine gelecek
penisin altina gelecek sekilde sarin

sekilde yerlestirin

/
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Lastik seridi esneterek Bandin kan dolasimini Uyku esnasinda kullanmayin
alttan getirin ve velkro engellemediginden
(cirt) parcayr bandin emin olun

ustiine ilistirin

Bandi mutlaka doktor kontroliinde Kullanin. Bant sadece idrar kacirmayi ve damlamayi
oOnlemek icindir. Bandi kullanarak idrarinizi biriktirmeyin. Hissettiginizde en kisa surede
bosaltiminizi yapin. Bandi kullanmadan 6nce vucudun idrar bosaltma periyodunu tespit
edin ve idrarinizi minimum bu periyotlarda bosaltin.

c —~ Gama isinl ile sterilize edilmis =(®) Tek kullanimhk

[ Tekrar sterilize edilmez Yirtik ve delik posetleri kullanmayiniz



